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DE Gebrauchsanweisung EN Instructions for Use
Zweckbestimmung:  Dentosept® 
Clean dient zur Aufrechterhaltung 
der Qualität des Behandlungswas-
sers und zur Desinfektion der 
Behandlungswasserwege in denta-
len Behandlungseinheiten von 
Dentsply Sirona.
Indikation:  Verringerung des 
Keimwachstums und Keimreduktion 
im Behandlungswasser durch konti-
nuierliche Beimpfung mit Dentosept 
Clean sowie Desinfektion der Be-
handlungswasserwege durch unver-
dünntes Dentosept Clean über 
mindestens 24 Stunden
Zusammensetzung:  1,41% Was-
serstoffperoxid, weniger als 0,1% 
Stabilisatoren, ca. 98,5% H2O.
Lagerung und Handhabung: An-
wendung: 1%ig; Bitte beachten Sie 
die Gebrauchsanweisung der denta-
len Behandlungseinheiten von 
Dentsply Sirona.
Anwendung nur durch medizini-
sches Fachpersonal
Empfohlene Lagertemperatur: 
5 °C - 50 °C.
Vor Sonnenlicht schützen!
Wirksamkeit:  Bakterizid (EN 
13623, Testkeim: Legionella pneu-
mophila) unverdünnt in 16 Stunden
Konservierung (EuAB 5.1.3. Test-
keime: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1%ig in 60 Minu-
ten

Materialverträglichkeit:  Unver-
träglichkeiten sind keine bekannt. 
Materialverträglichkeit an Teilen von 
Dentsply Sirona getestet.
Informationen zu Restrisiken: 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich 
eingestuft im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean darf nicht mit ande-
ren Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln gemischt werden.
Mit dem Produkt zusammenhängen-
de schwerwiegende Vorkommnisse 
sind dem Hersteller und der zustän-
digen Behörde des Mitgliedstaats zu 
melden.
Geeignet für Kinder ab 2 ½ Jahren.
Sicherheitsempfehlung:  Haut- 
und Augenkontakt vermeiden. Von 
Kindern fernhalten. Nicht einneh-
men. Sicherheitsdatenblatt auf An-
frage erhältlich.
Entsorgungshinweise: Das Pro-
dukt nicht wiederverwenden.
Produktreste sind unter Beachtung 
der Abfallrichtlinie 2008/98/EG so-
wie nationaler und regionaler Vor-
schriften als nicht gefährlicher Abfall 
zu entsorgen. Nicht mit anderen Ab-
fällen vermischen.
Verunreinigte Verpackungen sind 
optimal zu entleeren und können 
dann einer Wiederverwertung 
zugeführt werden.

Intended use: Dentosept® Clean 
is used to maintain the quality of the 
treatment water and for the disinfec-
tion of the treatment water paths in 
Dentsply Sirona dental treatment 
centers.
Indication:  Reduction of microbial 
growth and germ reduction in 
treatment water through continuous 
inoculation with Dentosept Clean 
and disinfection of the treatment wa-
ter lines with undiluted Dentosept 
Clean for at least 24 hours
Composition:  1.41% hydrogen 
peroxide, less than 0.1% stabilizers, 
approx. 98.5% H2O.
Storage and handling: Applica-
tion: 1%; Please note the instruc-
tions for use for Dentsply Sirona 
dental treatment centers.
For use only by trained medical 
personnel
Recommended storage tempera-
ture: 5 °C - 50 °C.
Keep away from direct sunlight!
Effectiveness: Bactericidal 
(EN 13623, Test bacteria: Legionella 
pneumophila) undiluted in 16 hours 
Preservation (EuAB 5.1.3. Test 
bacteria: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1% in 60 minutes

Material compatibility: No incom-
patibility known. Material compatibil-
ity tested on Dentsply Sirona parts.
Information on residual risks: 
The mixture is not classified as haz-
ardous in the sense of Regulation 
(EC) No. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean may not be mixed 
with other cleaning and disinfecting 
agents.
Serious adverse events associated 
with the product must be reported to 
the manufacturer and the competent 
authority of the Member State.
Suitable for children from 2.5 years.
Safety recommendation: Avoid 
contact with skin and eyes. Keep 
away from children. Do not ingest. 
Safety data sheet available on 
request.
Disposal information: Do not re-
use the product.
Remaining product is to be disposed 
of as non-hazardous waste accord-
ing to Waste Directive 2008/98/EC 
and the national and regional regula-
tions. Do not mix with other waste.
Contaminated packaging should 
optimally be emptied and can then 
be taken for recycling.

IT Istruzioni d'uso  NL Gebruikershandleiding
Destinazione d’uso: Dentosept® 
Clean viene impiegato per il mante-
nimento della qualità dell'acqua per 
il trattamento e per la disinfezione 
dei circuiti idrici nei riuniti Dentsply 
Sirona.
Indicazione: Riduzione della cre-
scita dei germi e riduzione dei germi 
nell'acqua di trattamento grazie alla 
continua inoculazione di Dentosept 
Clean e disinfezione dei circuiti idrici 
dei riuniti grazie all'utilizzo di Dento-
sept Clean puro per almeno 24 ore
Composizione: 1,41% di acqua 
ossigenata, meno dell'0,1% di stabi-
lizzatori, circa il 98,5% di H2O.
Stoccaggio e manipolazione: 
Utilizzo: 1%; si prega di rispettare le 
istruzioni d'uso dei riuniti dentali di 
Dentsply Sirona.
Utilizzo solo da parte di personale 
medico specializzato
Temperatura di stoccaggio racco-
mandata: 5 °C - 50 °C.
Proteggere dalla luce solare!
Efficacia:  Battericida (EN 13623, 
germe sperimentale: Legionella 
pneumophila) concentrato in 16 ore
Conservazione (EuAB 5.1.3. Germi 
sperimentali: Pseudomonas aerugi-
nosa, Candida albicans) 1% in 60 
minuti

Compatibilità del materiale: Non 
sono note incompatibilità. Compati-
bilità del materiale testata su pezzi di 
Dentsply Sirona.
Informazioni sui rischi residui: 
La miscela non è classificata come 
pericolosa ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean non può essere mi-
schiata con altri detergenti o disinfet-
tanti.
Eventi gravi relativi al prodotto devo-
no essere comunicati al produttore e 
alle autorità competenti.
Adatto a bambini a partire da 2,5 an-
ni.
Raccomandazioni sulla 
sicurezza: Prevenire la contamina-
zione della pelle e degli occhi. Tene-
re lontano dai bambini. Non assume-
re. Scheda dei dati di sicurezza di-
sponibile su richiesta.
Avvisi sullo smaltimento: Non ri-
utilizzare il prodotto.
I residui del prodotto devono essere 
smaltiti come rifiuti non pericolosi in 
osservanza della Direttiva sui rifiuti 
2008/98/CE e delle disposizioni na-
zionali e regionali. Non mischiare ad 
altri rifiuti.
Gli imballaggi non puliti devono es-
sere svuotati per poi essere destinati 
al recupero.

Gebruiksdoel:  Dentosept® Clean 
dient om de kwaliteit van het behan-
delingswater in stand te houden en 
voor de desinfectie van de behande-
lingswaterwegen in tandheelkundige 
behandelingsstoelen van Dentsply 
Sirona.
Indicatie:  Vermindering van de 
kiemgroei en kiemreductie in het be-
handelingswater door continue ino-
culatie met Dentosept Clean, alsme-
de desinfectie van de behandelings-
waterwegen met onverdund Dento-
sept Clean gedurende ten minste24 
uur.
Samenstelling:  1,41% waterstof-
peroxide, minder dan 0,1% stabilisa-
toren, ca. 98,5% H2O.
Opslag en hantering: Toepas-
sing: 1%ig; neem de gebrui-
kershandleiding van de tandheel-
kundige behandelingseenheden van 
Dentsply Sirona in acht.
Toepassing alleen door gekwalifi-
ceerd medisch personeel
Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 
°C - 50 °C.
Tegen zonlicht beschermen!
Werkzaamheid:  Bactericide (EN 
13623, testkiem: Legionella pneu-
mophila) onderdund in 16 uur
Conservering (EuAB 5.1.3. Testkie-
men: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1%ig in 60 minu-

Materiaalcompatibiliteit:  Er zijn 
geen onverenigbaarheden bekend. 
Materiaalcompatibiliteit op delen van 
Dentsply Sirona getest.
Informatie over restrisico's: Het 
preparaat is niet als gevaarlijk inge-
deeld in de zin van verordening (EG) 
nr. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean mag niet met ande-
re reinigings- en desinfectiemidde-
len gemengd worden.
Ernstige incidenten in verband met 
het product moeten worden gemeld 
aan de fabrikant en de bevoegde au-
toriteit van de lidstaat.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 ½ 
jaar.
Veiligheidstip:  Contact met huid 
en ogen vermijden. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Niet innemen. 
Veiligheidsinformatieblad verkrijg-
baar op aanvraag.
Verwijderingsvoorschriften: Het 
product niet hergebruiken.
Productresten moeten rekening 
houdend met de afvalrichtlijn 2008/
98/EG en de nationale en regionale 
voorschriften als niet-gevaarlijk afval 
worden verwijderd. Niet met ander 
afval mengen.
Verontreinigde verpakkingen moe-
ten optimaal worden leeggemaakt 
en kunnen dan worden ingeleverd 
voor hergebruik.

FR Mode d'emploi ES Instrucciones de uso
Utilisation prévue : Dentosept 
Clean sert au maintien de la qualité 
de l'eau de traitement et à la désin-
fection des conduites d'eau de traite-
ment dans des postes de traitement 
dentaire de Dentsply Sirona.
Indication : Réduction de la pré-
sence et de la croissance des 
germes dans l'eau de traitement 
grâce à l'inoculation en continu de 
Dentosept Clean et à la désinfection 
des conduites d'eau de traitement 
avec le produit Dentosept Clean non 
dilué pendant au moins 24 heures
Composition : 1,41 % d'eau oxy-
génée, moins de 0,1 % de  stabilisa-
teurs, env. 98,5 % de H2O.
Manipulation et stockage : 
Utilisation : solution à 1 % ; veuillez 
suivre la notice d'utilisation des 
postes de traitement dentaires de 
Dentsply Sirona.
Utilisation uniquement par un 
personnel médical qualifié Tempéra-
ture de stockage recommandée : de 
5 °C à 50 °C. Protéger des rayons 
du soleil!
Efficacité : Bactéricide (EN 13623, 
germes d'essai : Legionella pneu-
mophila), non dilué, pendant 
16 heures
Conservation (Ph. Eu. 5.1.3., 
germes d'essai : Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans), so-

Compatibilité des matériaux : 
Aucune incompatibilité n'est connue. 
La compatibilité des matériaux a été 
testée sur des pièces de Dentsply 
Sirona.
Informations sur les risques 
résiduels : Le mélange n'est pas 
classé comme dangereux au sens 
du règlement (CE) n° 1272/2008 
[CLP].
Dentosept Clean ne doit pas être 
mélangé à d'autres produits de 
nettoyage et de désinfection.
Tout incident grave lié au produit doit 
être signalé au fabricant, ainsi 
qu'aux autorités compétentes de 
l'état membre.
Convient aux enfants à partir de 2,5 
ans.
Recommandations en matière 
de sécurité : Éviter le contact avec 
la peau et les yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas ingérer. 
Fiches de données de sécurité dis-
ponible sur demande.
Instructions d'élimination : Ne 
pas réutiliser le produit.
Les restes de produit doivent être 
éliminés en tant que déchet non 
dangereux dans le respect de la 
directive sur les déchets 2008/98/CE 
ainsi que des prescriptions natio-
nales et régionales. Ne pas mélan-
ger avec d'autres déchets.
Les emballages contaminés doivent 

Finalidad:  Dentosept Clean sirve 
para el mantenimiento de la calidad 
del agua de tratamiento y para la 
desinfección de los conductos de 
agua de tratamiento de las unidades 
de tratamiento dental de Dentsply 
Sirona.
Indicaciones:  Reducción de la 
proliferación de gérmenes y reduc-
ción de gérmenes en el agua de tra-
tamiento mediante una inoculación 
continua con Dentosept Clean, así 
como desinfección de los conductos 
de agua de tratamiento mediante 
Dentosept Clean sin diluir durante 
un periodo de al menos 24 horas
Composición: 1,41 % de peróxido 
de hidrógeno, menos de 0,1 % de 
estabilizadores, aproximadamente 
98,5 % de H2O.
Almacenamiento y 
manipulación: Aplicación: al 1 %; 
siga las instrucciones de uso de las 
unidades de tratamiento dental de 
Dentsply Sirona. 
Utilización del producto únicamente 
por personal médico especializado
Temperatura de almacenamiento 5 
ºC - 50 ºC.
Proteger de la luz solar!
Efectividad:  Bactericida (EN 
13623, bacteria de prueba: Legione-
lla pneumophila) sin diluir en 16 ho-
ras

Compatibilidad de materiales:  
No se conocen incompatibilidades. 
Compatibilidad de materiales proba-
da en piezas de Dentsply Sirona.
Información sobre riesgos 
residuales: La mezcla se clasifica 
como no peligrosa según se define 
en el Reglamento (CE) N.º 1272/
2008 [CLP].
Dentosept Clean no se debe mez-
clar con otros productos de limpieza 
ni desinfectantes.
Cualquier incidente grave relaciona-
do con el producto se debe comuni-
car al fabricante y a las autoridades 
competentes del estado miembro.
Indicado para niños a partir de 
2,5 años.
Recomendación de seguridad:  
Evitar el contacto con la piel y los 
ojos. Mantener alejado de los niños. 
No ingerir. Puede obtener la hoja de 
datos de seguridad a petición.
Indicaciones para la 
eliminación: No reutilizar el pro-
ducto.
Los restos de este producto deben 
eliminarse observando la Directiva 
sobre los residuos 2008/98/CE así 
como las disposiciones nacionales y 
regionales, bajo la consideración de 
residuos no peligrosos. No mezclar 
con otros residuos.
Los embalajes sucios deben vaciar-
se por completo y luego se pueden 
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DA Brugsanvisning SV Bruksanvisning
Formål:  Dentosept® Clean er be-
regnet til at opretholde behandlings-
vandets kvalitet og til desinfektion af 
behandlingsvandvejene i dentale 
behandlingsenheder fra Dentsply 
Sirona.
Indikation:  Reduktion af kimvækst 
og kimreduktion i behandlingsvan-
det ved kontinuerlig inokulering med 
Dentosept Clean samt desinfektion 
af behandlingsvandvejene med ufor-
tyndet Dentosept Clean i mindst 24 
timer.
Sammensætning:  1,41% hydro-
genperoxid, mindre end 0,1% stabili-
satorer, ca. 98,5% H2O.
Opbevaring og håndtering: An-
vendelse: 1 %; Overhold brugsan-
visningen for Dentsply Sirona tand-
behandlingsenheder.
Må kun anvendes af sundhedsper-
sonale.
Anbefalet opbevaringstemperatur: 5 
C - 50 C.
Skal beskyttes mod direkte sollys!
Effektivitet:  Bakteriedræbende 
(EN 13623, testkim: Legionella pne-
umophila) ufortyndet i 16 timer
Konservering (EuAB 5.1.3. Testkei-
me: Pseudomonas aeruginosa, can-
dida albicans) 1 %ig i 60 minutter

Materialekompatibilitet:  Der 
forefindes ingen kendte inkompatibi-
liteter. Materialekompatibilitet testet 
på dele fra Dentsply Sirona.
Oplysninger om restrisici: Blan-
dingen er ikke klassificeret som farlig 
iht. forordningen (EF) nr. 1272/2008 
[CLP].
Dentosept Clean må ikke blandes 
med andre rengøringsmidler og des-
infektionsmidler.
Alvorlige hændelser i forbindelse 
med produktet skal indberettes til fa-
brikanten og til medlemsstatens 
kompetente myndighed.
Egnet til børn fra 2½ år.
Sikkerhedsanbefaling:  Undgå 
kontakt med hud og øjne. Skal hol-
des væk fra børn. Må ikke indtages. 
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt 
efter anmodning.
Bortskaffelsesanvisninger: Pro-
duktet må ikke genbruges.
Produktrester skal bortskaffes under 
hensyntagen til affaldsdirektivet 
2008/98/EF samt de nationale og re-
gionale forskrifter som ufarligt affald. 
Må ikke blandes med andet affald.
Forurenede emballager skal tøm-
mes så meget som muligt og kan 
derefter bortskaffes med henblik på 
genanvendelse.

Avsedd användning:  Dento-
sept® Clean används för att upprätt-
hålla kvaliteten på behandlingsvatt-
net och för desinfektion av behand-
lingsvattenvägarna i Dentsply Siro-
na.
Indikation: Minska tillväxten av 
bakterier och mängden bakterier i 
behandlingsvattnet genom kontinu-
erlig ympning med Dentosept Clean 
och desinfektion av behandlingsvat-
tenvägarna med outspädd Dento-
sept Clean i minst 24 timmar
Sammasättning:  1,41 % väte-
peroxid, mindre än 0,1 % stabilise-
ringsmedel, ca. 98,5 % H2O.
Hantering och lagring: Använd-
ning: 1 %. Observera bruksanvis-
ningen för dentala behandlingsen-
heter från Dentsply Sirona.
Användning endast av klinisk fack-
personal.
Rekommenderad lagringstempera-
tur: 5–50 C.
Skyddas mot solljus!
Verkan:  Baktericid (EN 13623, 
testgrodd: Legionella pneumophila) 
outspädd i 16 timmar
Konservering (EuAB 5.1.3. Test-
groddar: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1 % i 60 minuter

Materialkompatibilitet:  Inga kän-
da inkompatibiliteter. Materialkom-
patibilitet testad på delar av Dentsp-
ly.
Information om kvarstående 
risker: Blandningen är inte klassifi-
cerad som farlig enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean får inte blandas 
med andra rengöringsmedel och 
desinfektionsmedel.
Allvarliga incidenter relaterade till 
produkten ska rapporteras till tillver-
karen och till den behöriga myndig-
heten i medlemsstaten.
Lämpligt för barn från 2½ år.
Säkerhetsrekommendation:  
Undvik hud- och ögonkontakt. Håll 
borta från barn. Får ej sväljas. Sä-
kerhetsdatablad finns på begäran.
Avfallshantering: Produkten får 
inte återanvändas.
Produktrester ska under iakttagande 
av avfallsdirektiv 2008/98/EG samt 
nationella och regionala föreskrifter 
avfallshanteras som ej farligt avfall. 
Blanda inte med annat avfall.
Förorenade förpackningar ska helst 
tömmas och kan sedan lämnas till 
återvinning.

ET Kasutusjuhend LV Lietošanas instrukcija
Sihtotstarve: Dentosept® Clean on 
Dentsply Sirona dentaalsetes ravi-
üksustes kasutusel töötlusvee kvali-
teedi säilitamiseks ja töötlusvee ka-
nalite desinfitseerimiseks.
Näidustus: Mikroobide kasvu vä-
hendamine ja mikroobide vähenda-
mine töötlusvees pideva vaktsineeri-
mise teel vahendiga Dentosept Cle-
an ning töötlusvee kanalite desinfit-
seerimine lahjendamata vahendiga 
Dentosept Clean vähemalt 24 tunni 
jooksul
Koostis: 1,41% vesinikperoksiidi, 
vähem kui 0,1% stabilisaatoreid, ca 
98,5% H2O.
Ladustamine ja käsitsemine: 
Kasutamine: 1%-liselt; palun järgige 
Dentsply Sirona dentaalsete raviük-
suste kasutusjuhendit.
Kasutatakse ainult erialase meditsii-
nipersonali poolt
Soovitatud ladustamistemperatuur: 
5 °C – 50 °C.
Kaitsta päikesevalguse eest!
Toime: Bakteritsiid (EN 13623, tes-
titav mikroob: Legionella pneumop-
hila) lahjendamata 16 tunni jooksul
Konserveerimine (Euroopa farmako-
pöa – EuAB 5.1.3. Testitavad mik-
roobid: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1%-liselt 60 minu-
ti jooksul

Materjalitaluvus: Ühtki talumatust 
pole teada. Materjalitaluvust on 
Dentsply Sirona poolt osade peal 
katsetatud.
Info jääkriskide kohta: Segu ei 
ole määruse (EÜ) nr 1272/2008 
[CLP] tähenduses ohtlikuks klassifit-
seeritud.
Vahendit Dentosept Clean ei tohi 
teiste puhastus- ja desinfitseerimis-
vahenditega segada.
Tootega seotud tõsistest ohujuhtu-
mitest tuleb tootjat ja liikmesriigi pä-
devat asutust teavitada.
Sobib lastele alates 2 ½ aasta vanu-
sest.
Ohutuse soovitus: Vältige kokku-
puudet naha ja silmadega. Hoidke 
lastest eemal. Ärge sisse võtke. 
Ohutuskaart on taotluse peale saa-
daval.
Jäätmekäitluse juhised: Ärge 
toodet taaskasutage.
Tootejääkide jäätmekäitlus tuleb 
kooskõlas jäätmete direktiiviga 
2008/98/EÜ ning riigisiseste ja piir-
kondlike eeskirjadega korraldada ta-
vajäätmetena. Ärge segage teiste 
jäätmetega.
Saastunud pakendid tuleb optimaal-
selt tühjendada ja need saab seejä-
rel taaskasutusse suunata.

Paredzētais mērķis:. Dentosept® 
Clean tiek izmantots, lai uzturētu 
ārstniecības ūdens kvalitāti un de-
zinficētu apstrādes ūdens celiņus 
Dentsply Sirona zobu ārstniecības 
nodaļās.
Indikācija:. Mikrobu vairošanās sa-
mazināšana un mikrobu samazinā-
šana attīrīšanas ūdenī, nepārtraukti 
inokulējot ar Dentosept Clean un de-
zinficējot apstrādes ūdensceļus ar 
neatšķaidītu Dentosept Clean vis-
maz 24 stundas.
Sastāvs: 1,41% ūdeņraža perok-
sīds, mazāk par 0,1% stabilizatori, 
aptuveni 98,5% H2O.
Lietošana un glabāšana: Pielie-
tojums: 1%; Lūdzu, ievērojiet Dents-
ply Sirona zobārstniecības iekārtu 
lietošanas instrukcijas.
Lietot tikai medicīnas speciālistiem
Ieteicamā uzglabāšanas temperatū-
ra: 5 C - 50 C.
Sargat no saules gaismas!
Efektivitāte: Baktericīds (EN 
13623, testa baktērija: Legionella 
pneumophila) neatšķaidīts 16 stun-
du laikā
Saglabāšana (EuAB 5.1.3. Testa 
baktērijas: Pseudomonas aerugino-
sa, Candida albicans) 1% 60 minū-
tēs

Materiālu saderība: Nesaderība 
nav zināma. Materiālu saderība pār-
baudīta ar detaļām no Dentsply Siro-
na.
Informācija par papildus 
riskiem: Maisījums nav klasificēts 
kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean nedrīkst sajaukt ar 
citiem tīrīšanas un dezinfekcijas lī-
dzekļiem.
Par nopietniem ar izstrādājumu sais-
tītiem incidentiem ziņo ražotājam un 
dalībvalsts kompetentajai iestādei.
Piemērots bērniem no 2 ½ gadu 
vecuma.
Drošības ieteikums: Izvairieties 
no saskares ar ādu un acīm. Sargāt 
no bērniem. Nenorīt. Drošības datu 
lapa pieejama pēc pieprasījuma.
Likvidēšanas norādījumi: Neiz-
mantojiet izstrādājumu atkārtoti.
Produkta atliekas ir jāiznīcina kā ne-
bīstamie atkritumi saskaņā ar Atkri-
tumu direktīvu 2008/98/EK un valsts 
un reģionālajiem noteikumiem. Ne-
jaukt ar citiem atkritumiem.
Piesārņotais iepakojums ir pēc ie-
spējas vairāk jāiztukšo, un pēc tam 
to var pārstrādāt.

NO Bruksanvisning FI Käyttöohje
Bruksformål:  Dentosept® Clean 
brukes for å opprettholde kvaliteten 
på behandlingsvannet og til desinfi-
sering av behandlingsvannkanalene 
i de dentale behandlingsenhetene 
fra Dentsply Sirona.
Indikasjon:  Reduksjon av bakteri-
eveksten og reduksjon av bakterier i 
behandlingsvannet vha. kontinuerlig 
behandling med Dentosept Clean 
samt desinfisering av behandlings-
vannkanalene gjennom ufortynnet 
Dentosept Clean over minst 24 timer
Sammensetning:  1,41% vann-
stoffperoksyd, mindre enn 0,1 % sta-
bilisatorer, ca. 98,5 % H2O.
Lagring og bruk: Bruk: 1 %: Venn-
ligst følg bruksanvisningen for de 
dentale behandlingsenhetene fra 
Dentsply Sirona.
Bruk bare av medisinsk fagpersonell
Anbefalt lagringstemperatur: 5 °C - 
50 °C.
Beskytt mot sollys!
Effekt:  Baktericid (EN 13623, test-
bakterie: Legionella pneumophila) 
ufortynnet i 16 timer
Konservering (EuAB 5.1.3. Testbak-
terier: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1% i 60 minutter

Materialkompatibilitet:  Ingen in-
kompatibilitet er kjent. Materialkom-
patibilitet testet på deler av Dentsply 
Sirona.
Informasjon som gjelder 
restfarer: Blandingen er ikke klassi-
fisert som farlig i henhold til forord-
ning (EF) nr. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean skal ikke blandes 
med andre rengjørings- og desinfek-
sjonsmidler.
Alvorlige hendelser i sammenheng 
med produktet skal meldes til produ-
senten og de ansvarlige myndig-
heter i medlemslandet.
Egnet for barn fra 2½ år.
Sikkerhetsanbefaling:  Unngå 
kontakt med hud og øyne. Oppbeva-
res utilgjengelig for barn. Skal ikke 
svelges. Sikkerhetsdatablad tilgjen-
gelig på forespørsel.
Instrukser til avfallshåndtering: 
Produktet skal ikke gjenbrukes.
Produktet skal avfallshåndteres i 
henhold til avfallsdirektiv 2008/98/
EF samt nasjonale og regionale for-
skrifter som ikke farlig avfall. Skal 
ikke blandes med annet avfall.
Forurensede emballasjer skal tøm-
mes optimalt og kan deretter leveres 
til gjenvinning.

Käyttötarkoitus:  Dentosept® 
Clean on tarkoitettu hoitoveden laa-
dun ylläpitoon ja hoitovesikanavien 
desinfiointiin Dentsply Sirona -ham-
mashoitoyksiköissä.
Indikaatio:  Hoitovedessä olevien 
taudinaiheuttajien kasvun ja määrän 
vähentäminen tasaisella Dentosept 
Clean -desinfektioaineen annoste-
lulla sekä hoitovesikanavien desin-
fiointi laimentamattomalla Dentosept 
Clean -desinfektioaineella vähintään 
24 tunnin ajan
Koostumus:  1,41 % vetyperoksi-
dia, alle 0,1 % stabilointiaineita, n. 
98,5 % H2O:ta
Käsittely ja varastointi: Käyttö: 1-
prosenttisena. Noudata Dentsply Si-
rona -hammashoitoyksiköiden käyt-
töohjeita.
Vain terveydenhuollon ammattikäyt-
töön
Suositeltava varastointilämpötila 
5 °C - 50 °C
Suojattava auringonvalolta!
Teho:  Bakterisidinen (EN 13623, 
testimikrobi Legionella pneumophi-
la) laimentamattomana 16 tunnissa
Säilyvyys (Ph. Eur. 5.1.3., testimi-
krobit Pseudomonas aeruginosa ja 
Candida albicans) 1-prosenttisena 
60 minuutissa

Materiaalimyötäisyys:  Yhteenso-
pimattomuuksia ei ole tiedossa. Ma-
teriaalimyötäisyys testattu Dentsply 
Sirona -yksikön osilla.
Tietoja jäännösriskeistä: Seosta 
ei ole luokiteltu vaaralliseksi CLP-
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mu-
kaisesti.
Dentosept Clean -desinfektioainetta 
ei saa sekoittaa muiden puhdistus- 
ja desinfektioaineiden kanssa.
Tähän tuotteeseen liittyvistä vaka-
vista vaaratilanteista on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle.
Soveltuu vähintään 2,5-vuotiaille 
lapsille.
Turvallisuutta koskeva 
suositus:  Varo kemikaalin joutu-
mista iholle tai silmiin. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Ei saa niellä. 
Käyttöturvallisuustiedote saatavana 
pyynnöstä.
Hävittämisohjeet: Älä käytä tuo-
tetta uudelleen.
Tuotteen jäämät on hävitettävä jät-
edirektiivin 2008/98/EY sekä kansal-
listen ja paikallisten määräysten mu-
kaisesti vaarattomana jätteenä. Ei 
saa sekoittaa muihin jätteisiin.
Likaantuneet pakkaukset on tyhjen-
nettävä huolellisesti, minkä jälkeen 
ne voidaan toimittaa kierrätykseen.

LT Naudojimo instrukcija PL Instrukcja uzytkowania
Numatyta paskirtis: „Dentosept® 
Clean“ naudojamas gydymui skirto 
vandens kokybei užtikrinti ir „Dents-
ply Sirona“ odontologinių centrų gy-
dymui skirto vandens kanalams de-
zinfekuoti.
Indikacijos: Mikroorganizmų augi-
mo slopinimas ir mikrooragizmų kie-
kio mažinimas gydymui skirtame 
vandenyje, nuolat injekuojant „Den-
tosept Clean“ bei mažiausiai 24 va-
landas dezinfekuojant gydymui skir-
to vandens kanalus neskiestu „Den-
tosept Clean“ tirpalu
Sudėtis: 1,41 % vandenilio peroksi-
das, mažiau nei 0,1 % stabilizatoriai, 
maždaug 98,5 % H2O.
Laikymas ir naudojimas: Naudo-
jamas 1 % koncentracijos tirpalas; 
vadovaukitės „Dentsply Sirona“ 
odontologinių centrų naudojimo ins-
trukcija.
Leidžiama naudoti tik medicinos 
specialistams
Rekomenduojama laikymo tempera-
tūra: 5–50 °C.
Saugokite nuo saules spinduliu!
Veiksmingumas: Baktericidas (EN 
13623, bandomasis mikroorganiz-
mas: Legionella pneumophila), ne-
praskiedus, 16 valandų
Konservavimas (EuAB 5.1.3. Ban-
domieji mikroorganizmai: Pseudo-
monas aeruginosa, Candida albi-
cans) 1 % koncentracijos tirpalas, 60 
minučių

Medžiagų suderinamumas: Ne-
suderinamumo atvejų nežinoma. 
Medžiagų suderinamumo bandymas 
atliktas su „Dentsply Sirona“ dalimis.
Informacija apie liekamąją 
riziką: Mišinys neklasifikuojamas 
kaip pavojingas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008 [CLP].
„Dentosept Clean“ negalima maišyti 
su kitais valikliais ir dezinfekantais.
Apie rimtus, su gaminiu susijusius 
incidentus, būtina pranešti gaminto-
jui ir kompetentingai valstybės narės 
institucijai.
Tinka vaikams nuo 2,5 metų am-
žiaus.
Saugumo rekomendacija: Veng-
ti sąlyčio su oda ir akimis. Saugoti 
nuo vaikų. Neįkvėpti. Saugos duo-
menų lapą galima gauti pateikus pa-
klausimą.
Šalinimo nurodymai: Nenaudoki-
te gaminio pakartotinai.
Produkto likučiai turi būti šalinami 
kaip nepavojingos atliekos, vado-
vaujantis direktyva 2008/98/EB dėl 
atliekų ir nacionaliniais bei regioni-
niais teisės aktais. Nemaišykite su 
kitomis atliekomis.
Užterštą pakuotę reikia tinkamai iš-
tuštinti ir perduoti perdirbti.

Przeznaczenie:  Dentosept® Cle-
an służy do utrzymania jakości wody 
zabiegowej i dezynfekcji zabiego-
wych dróg wodnych w unitach sto-
matologicznych firmy Dentsply Siro-
na.
Wskazanie:  Ograniczenie wzrostu 
patogenów i redukcję patogenów w 
wodzie zabiegowej przez ciągłe 
wstrzykiwanie środka Dentosept 
Clean oraz dezynfekcję zabiego-
wych dróg wodnych za pomocą nie-
rozcieńczonego środka Dentosept 
Clean przez okres przynajmniej 
24 godzin.
Skład:  1,41% nadtenku wodoru, 
mniej niż 0,1% stabilizatorów, ok. 
98,5% H2O.
Magazynowanie i sposób 
postępowania: Stosowanie: roz-
twór 1%; należy stosować się do in-
strukcji obsługi unitu stomatologicz-
nego firmy Dentsply Sirona.
Stosowanie wyłącznie przez me-
dyczny personel specjalistyczny.
Zalecana temperatura przechowy-
wania: 5°C – 50°C.
Chronic przed swiatlem slonecz-
nym!
Skuteczność:  Bakteriobójczo (EN 
13623, patogen testowy: Legionella 
pneumophila) nierozcieńczony 
przez 16 godzin
Konserwacja (EuAB 5.1.3. patogeny 
testowe: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) roztwór 1% przez 
60 minut

Kompatybilność materiałowa:  
Niekompatybilność nie jest znana. 
Kompatybilność materiałowa przete-
stowana dla części produktów firmy 
Dentsply Sirona.
Informacje dotyczące ryzyka 
rezydualnego: Mieszanka nie jest 
niebezpieczna zgodnie z klasyfika-
cją w rozumieniu Rozporządzenia 
(WE) nr 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean nie wolno mieszać 
z innymi środkami czyszczącymi i 
dezynfekującymi.
Poważne zdarzenia związane z tym 
produktem należy zgłaszać odpo-
wiednim organom administracji pań-
stwa członkowskiego.
Odpowiedni dla dzieci w wieku po-
wyżej 2 ½ lat.
Zalecenia bezpieczeństwa:  Uni-
kać kontaktu ze skórą i oczami. 
Przechowywać z dala od dzieci. Nie 
połykać. Karta charakterystyki do-
stępna na zapytanie.
Wskazówki dotyczące 
utylizacji: Nie używać ponownie 
produktu.
Resztki produktu utylizować jako od-
pady bezpieczne, stosując się do 
wytycznych Dyrektywy o odpadach 
2008/98/WE oraz zgodnie z krajowy-
mi i regionalnymi przepisami. Nie 
mieszać z innymi odpadami.
Zanieczyszczone opakowania nale-
ży optymalnie opróżnić i następnie 
można je przekazać do recyklingu.
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RU Инструкция по эксплуатации BG Ръководство за употреба
Назначение:  Dentosept Clean ис-
пользуется для сохранения каче-
ства процедурной воды и дезинфек-
ции каналов ее подачи в стоматоло-
гических установках Dentsply Sirona.
Область применения: Средство 
применяют для замедления процес-
са размножения бактерий и сниже-
ния их содержания в процедурной 
воде за счет непрерывной обработ-
ки средством Dentosept Clean, а так-
же в неразбавленном виде для де-
зинфекции каналов подачи проце-
дурной воды в течение не менее 24 
часов.Состав:
1,41% перекиси водорода, менее 
0,1% стабилизаторов, ок. 98,5% 
H2O.Хранение и способ приме-
нения:
Область применения: 1% раствор; 
пожалуйста, соблюдайте инструк-
цию по эксплуатации стоматологи-
ческих установок Dentsply Sirona, а 
также инструкцию по применению 
Dentosept Clean.
Только для применения медицин-
ским персоналом.
Рекомендуемая температура хране-
ния: 5 °C - 50 °C.
Принять меры для защиты от сол-
нечных лучей.Действие: 
Бактерицидное действие (EN 13623, 
испытуемый микроорганизм: 
Legionella pneumophila) в неразбав-
ленном виде через 16 часов
Консервация (EuAB 5.1.3. испытуе-
мые микроорганизмы: Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans) 1 % 
раствор через 60 минут

Совместимость материалов:  
Факты несовместимости материа-
лов неизвестны. Совместимость ма-
териалов испытана на компонентах 
систем Dentsply Sirona.
Сведения об остаточных 
рисках: Смесь классифицируется 
как безопасная в соответствии с 
распоряжением (EG) № 1272/2008 
[CLP].
Dentosept Clean нельзя смешивать с 
другими моющими и дезинфициру-
ющими средствами.
О серьезных инцидентах, связанных 
с использованием продукта, следу-
ет сообщать производителю и со-
трудникам компетентного органа го-
сударства-участника.
Подходит для детей в возрасте от 2 
½ лет.
Рекомендации по технике 
безопасности: Избегать попада-
ния на кожу и в глаза. Хранить в не-
доступном для детей месте. Не при-
нимать внутрь. Сертификат безо-
пасности предоставляется по запро-
су.
Инструкции по утилизации: Про-
дукт не предназначен для повторно-
го использования.
Утилизируйте остатки продукта как 
безопасные отходы в соответствии 
с Директивой по отходам 2008/98/
EC, а также национальными и регио-
нальными нормами. Не смешивайте 
с другими отходами.
После полного опорожнения загряз-
ненная упаковка может быть пере-

Предназначение: Dentosept® 
Clean служи за поддръжка на ка-
чеството на циркулиращата вода 
и за обработка и дезинфекция на 
водните канали на системите за 
зъболечение на Dentsply Sirona.
Индикация: Намалява растежа и 
броя на микроорганизмите в цир-
кулиращата вода при продължи-
телна инокулация и дезинфекция 
на циркулиращата водата с нера-
зреден Dentosept Clean в продъл-
жение на най-малко 24 часа
Състав: 1,41% водороден перок-
сид, стабилизатори - под 0,1%, 
приблизително 98,5% H2O.
Съхранение и приложение: 
Приложение: 1%; Моля, спазвайте 
ръководството за употреба на 
апаратите за зъболечение на 
Dentsply Sirona.
За употреба само от обучен меди-
цински персонал
Препоръчителна температура на 
съхранение: 5-50°C.
Пазете от слънчева светлина!
Ефективност: Бактерицид (EN 
13623, Тестови бактерии: 
Legionella pneumophila) неразтво-
рен за 16 часа
Консервация (EuAB 5.1.3. Тестови 
бактерии: Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans) 1% 
за 60 минути

Поносимост на материала: 
Няма познати непоносимости. 
Части от Dentsply Sirona са 
тествани за поносимост на мате-
риала.
Информация за остатъчните 
рискове: Сместа не е класифици-
рана като опасна в съответствие с 
Наредба (ЕО) № 1272/2008 [CLP].
Не смесвайте Dentosept Clean с 
други почистващи и дезинфек-
ционни препарати.
При сериозни инциденти с проду-
кта, моля докладвайте на произ-
водителя и на компетентния орган 
на държавата членка.
Подходящо за деца над 2,5 годи-
ни.
Препоръки за безопасност: 
Избягвайте допир с кожа и очи. 
Съхранявайте далеч от деца. Не 
поглъщайте. При необходимост 
поръчайте листа за безопасност.
Препоръки за бракуване: Про-
дуктът е за еднократна употреба.
Остатъците от продукта могат да 
се третират като безопасни отпа-
дъци в съответствие с Наредба 
2008/98/ЕО относно отпадъците и 
националните и регионалните 
разпоредби. Не смесвайте с други 
отпадъци.
Изпразнете максимално замърсе-
ните опаковки и след това ги реци-
клирайте.

EL Οδηγίες χρήσης PT Manual de instruções
Προβλεπόμενος σκοπός 
χρήσης:  Το Dentosept® Clean 
χρησιμεύει στη διατήρηση της ποιό-
τητας του νερού περίθαλψης και 
στην απολύμανση των σωληνώσε-
ων νερού περίθαλψης σε μονάδες 
οδοντιατρικής περίθαλψης της 
Dentsply Sirona.
Ένδειξη: Μείωση της ανάπτυξης μι-
κροοργανισμών και περιορισμός των 
μικροοργανισμών στο νερό περίθαλ-
ψης με συνεχόμενη έγχυση του 
Dentosept Clean, καθώς και απολύ-
μανση των σωληνώσεων νερού πε-
ρίθαλψης με αδιάλυτο Dentosept 
Clean για τουλάχιστον 24 ώρες.
Σύνθεση:  1,41% υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, λιγότερο από 0,1% στα-
θεροποιητές, περ. 98,5% H2O.
Αποθήκευση και χειρισμός: Χρή-
ση: 1%. Προσέξτε τις οδηγίες χρή-
σης των μονάδων οδοντιατρικής πε-
ρίθαλψης της Dentsply Sirona.
Χρήση μόνο από ειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθή-
κευσης: 5 °C - 50 °C.
Προστατέψτε από το φως του ήλιου!
Δραστικότητα: Βακτηριοκτόνο (EN 
13623, μικροοργανισμός δοκιμής: 
Legionella pneumophila) αδιάλυτο 
σε 16 ώρες
Συντήρηση (EuAB 5.1.3. μικροοργα-
νισμοί δοκιμής: Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans) 1% 
σε 60 λεπτά

Συμβατότητα υλικών:  Καμία γνω-
στή ασυμβατότητα. Η συμβατότητα 
υλικών ελέγχθηκε σε εξαρτήματα της 
Dentsply Sirona.
Πληροφορίες για τους 
υπολειπόμενους κινδύνους: Το 
μείγμα δεν ταξινομείται ως επικίνδυ-
νο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008 [Ταξινόμηση, επι-
σήμανση, συσκευασία - CLP].
Το Dentosept Clean απαγορεύεται 
να αναμειγνύεται με άλλα καθαριστι-
κά και απολυμαντικά μέσα.
Ο κατασκευαστής και η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους πρέπει να 
ενημερώνονται για σοβαρά περιστα-
τικά που σχετίζονται με το προϊόν.
Ενδείκνυται για παιδιά ηλικίας από 2 
½ ετών και άνω.
Σύσταση ασφαλείας:  Αποφύγετε 
την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. 
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παι-
διά. Μην το καταπίνετε. Το δελτίο δε-
δομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Υποδείξεις απόρριψης: Μην επα-
ναχρησιμοποιείτε το προϊόν.
Τα υπολείμματα του προϊόντος θα 
πρέπει να απορρίπτονται ως μη επι-
κίνδυνα απόβλητα σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα 
απόβλητα και τους εθνικούς και περι-
φερειακούς κανονισμούς. Να μην 
αναμειγνύεται με άλλα απόβλητα.
Είναι σκόπιμο να αδειάζετε τις ακά-
θαρτες συσκευασίες οι οποίες μπο-
ρούν, στη συνέχεια, να ανακυκλω-
θούν.

Finalidade do produto:  
Dentosept® Clean serve para con-
servar a qualidade da água de trata-
mento e para desinfetar as tubula-
ções em que ela passa em unidades 
de tratamento dental da Dentsply Si-
rona.
Indicação médica:  Diminuição do 
crescimento de germes na água de 
tratamento através inoculação contí-
nua de Dentosept Clean assim 
como desinfecção das tubulações 
de água de tratamento com Dento-
sept Clean não diluído por no míni-
mo 24 horas
Composição:  1,41% peróxido de 
hidrogênio, menos de 0,1% estabili-
zadores, aprox. 98,5% H2O.
Armazenamento e manuseio: 
Aplicação: solução 1%; Observe o 
manual de instruções das unidades 
de tratamento dental da Dentsply Si-
rona.
Aplicação somente por profissionais 
médicos
Temperatura de armazenamento re-
comendada: 5 °C - 50 °C.
Proteger contra luz solar.
Efeito:  Bactericida (EN 13623, ger-
me de teste: Legionella pneumophi-
la) não diluído por 16 horas
Conservação (EuAB 5.1.3. germes 
de teste: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) solução 1% por 
60 minutos

Compatibilidade do material:  
Nenhuma incompatibilidade é co-
nhecida. Compatibilidade do mate-
rial testada em partes de equipa-
mento Dentsply Sirona.
Informações sobre riscos 
residuais: De acordo com o Regu-
lamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP], a 
mistura não é considerada perigosa.
Dentosept Clean não pode ser mis-
turado com outros agentes de limpe-
za ou desinfecção.
Incidentes graves relacionados ao 
produtos devem ser comunicados 
ao fabricante e aos órgãos públicos 
do país.
Apropriado para crianças a partir de 
2 ½ anos.
Recomendações de 
segurança:  Evitar contato com 
pele e olho. Manter longe de crian-
ças. Não engolir. Mediante pedido, a 
folha de dados de segurança pode 
ser adquirida.
Instruções de descarte: Não reu-
tilize o produto.
Os resíduos do produto devem ser 
descartados, de acordo com a direti-
va de resíduos 2008/98/EG e regu-
lamentos nacionais e regionais, 
como resíduo não perigoso. Não 
misturar com outros resíduos.
Embalagens com resíduo devem ser 
esvaziadas e podem, após isso, ser 
destinadas à reutilização.ţ

HU Kezeloi kézikönyv  HR Upute za uporabu
Rendeltetési cél: Dentosept® Cle-
an a kezelővíz minőségének fenn-
tartására és a Dentsply Sirona fogá-
szati kezelőegységek kezelővíz útja-
inak fertőtlenítésére szolgál.
Javallat: Csíranövekedés csökken-
tése és a csíraszám csökkentése a 
kezelővízben a Dentosept Clean ál-
tali folyamatos befecskendezéssel, 
valamint a kezelővíz útjainak fertőt-
lenítése hígítatlan Dentosept Clean 
segítségével legalább 24 órán át
Összetétel: 1,41% hidrogén-pe-
roxid, 0,1%-nál kevesebb stabilizá-
tor, kb. 98,5% H2O.
Kezelés és tárolás: Használat: 
1%-os; Kérjük, tartsa be a Dentsply 
Sirona fogászati kezelőegységeinek 
használati utasítását.
Csak orvosi szakszemélyzet hasz-
nálhatja.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5 °C - 
50 °C.
Hatékonyság: Baktériumölő szer 
(EN 13623, tesztcsíra: Legionella 
pneumophila) hígítatlanul 16 órán át
Tartósítás (EuAB 5.1.3. Tesztcsírák: 
Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans) 1%-os 60 percig

Anyagösszeférhetőség: Össze-
férhetetlenség nem ismert. Az 
anyagösszeférhetőséget a Dentsply 
Sirona alkatrészein tesztelték.
Maradék kockázatokra 
vonatkozó információk: A keve-
rék nem kapott veszélyes besorolást 
az 1272/2008/EK [CLP] rendelet 
szerint.
A Dentosept Cleant nem szabad 
más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel 
összekeverni.
A termékkel kapcsolatos súlyos ese-
teket jelenteni kell a gyártónak vagy 
a tagállamban illetékes hatóságnak.
Gyermekek számára megfelelő 2,5 
éves kortól.
Biztonsági ajánlás: Kerülje a bőr-
rel és szemmel való érintkezést. 
Gyermekektől tartsa távol. Ne nyelje 
le. A biztonsági adatlapot kérésre 
rendelkezésre bocsátjuk.
Ártalmatlanítási utasítások: A 
terméket nem lehet újra felhasznál-
ni.
A termékmaradványokat a 2008/98/
EK hulladékokról szóló irányelv, va-
lamint a nemzeti és a regionális el-
pírások betartása mellett nem ve-
szélyes hulladékként kell ártalmatla-
nítani. Ne keverje össze más hulla-
dékokkal.
A szennyezett csomagolást optimá-
lisan ki kell üríteni, majd ezután újra-

Namjena: Dentosept® Clean služi 
za održavanje kvalitete vode za 
obradu i za dezinfekciju putova vode 
za obradu u stomatološkim jedinica-
ma za obradu instrumenata proizvo-
đača Dentsply Sirona.
Indikacija:  Usporavanje rasta i 
smanjenje broja bakterija u vodi za 
obradu kontinuiranim uvođenjem 
sredstva Dentosept Clean te dezin-
fekcija putova vode za obradu treti-
ranjem nerazrijeđenim sredstvom 
Dentosept Clean tijekom najmanje 
24 sata
Sastav:  1,41 % vodikov peroksid, 
manje od 0,1 % stabilizatori, oko 
98,5 % H2O.
Rukovanje i skladištenje: Primje-
na: 1 %-no; pridržavajte se uputa za 
uporabu stomatoloških jedinica za 
obradu instrumenata proizvođača 
Dentsply Sirona.
Sredstvo smije primjenjivati samo 
medicinsko osoblje
Preporučena temperatura skladište-
nja: 5 °C - 50 °C.
Védje a napfénytől!
Djelotvornost:  Baktericid (EN 
13623, testna bakterija: Legionella 
pneumophila) nerazrijeđeno za 16 
sati
Konzervans (EuAB 5.1.3., testne 
bakterije: Pseudomonas aerugino-
sa, Candida albicans) 1 %-tno za 60 

Podnošljivost materijala:  nisu 
poznate nekompatibilnosti. Podno-
šljivost materijala ispitana je na dije-
lovima proizvoda proizvođača Dent-
sply Sirona.
Informacije o preostalim 
rizicima: Smjesa nije razvrstana 
kao opasna u smislu Uredbe (EZ) br. 
1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean ne smije se miješa-
ti s drugim sredstvima za čišćenje i 
dezinfekciju.
O svim ozbiljnim incidentima u vezi s 
ovim proizvodom treba obavijestiti 
proizvođača i nadležna tijela države 
članice.
Primjereno za djecu od 2,5 godine 
nadalje.
Preporuke za sigurnost:  Sprije-
čite dodir s kožom i očima. Čuvati 
izvan dohvata djece. Nemojte progu-
tati. Sigurnosno-tehnički list dostu-
pan je na zahtjev.
Upute za zbrinjavanje: Proizvod 
se ne smije ponovno upotrijebiti.
Ostaci proizvoda zbrinjavaju se kao 
neopasan otpad, uz pridržavanje Di-
rektive o otpadu 2008/98 (EZ) te na-
cionalnih i lokalnih propisa. Nemojte 
miješati s drugim otpadom.
Onečišćenu ambalažu potrebno je 
optimalno isprazniti, nakon čega se 
ona može reciklirati.

RO Instrucţiuni de utilizare CS Návod k použití
Scopul utilizării: Dentosep® Clean 
serveţte la menţinerea calităţii apei 
pentru tratament ţi la dezinfectarea 
căilor de transport ale apei pentru 
tratament în unităţile de tratament 
dentar aparţinând companiei 
Dentsply Sirona. 
Indicaţii: Diminuarea creţterii ger-
menilor ţi reducerea numărului de 
germeni în apa pentru tratament prin 
vaccinarea continuă cu Dentosept 
Clean precum ţi dezinfectarea căilor 
de transport ale apei pentru trata-
ment prin aplicarea de Dentosept 
Clean nediluat timp de minim 24 ore
Compoziţie: 1,41% peroxid de hi-
drogen, mai puţin de 0,1% agenţi 
stabilizatori, cca. 98,5% H2O.
Manipulare ţi depozitare: Aplica-
re: în concentraţie de 1%; Vă rugăm 
respectaţi instrucţiunile de folosire 
ale unităţilor de tratament dentar de 
la Dentsply Sirona.
Produsul se va aplica numai de către 
personal medical calificat
Temperatură de depozitare reco-
mandată: 5 C - 50 C.
Protejaţi-vă de lumina soarelui!
Eficacitate: Agent bactericid (EN 
13623, germen de testare: Legione-
lla pneumophila) nediluat în 16 ore
Conservare (EuAB 5.1.3. Germeni 
de testare: Pseudomonas aerugino-
sa, Candida albicans) în concen-
traţie de 1% în 60 minute

Compatibilitate cu alte 
materiale: Nu se cunoaţte nicio in-
compatibilitate cu alte materiale ori 
substanţe. Compatibilitatea cu alte 
materiale a fost testată pe piese pro-
duse de compania Dentsply Sirona.
Informaţii referitoare la riscurile 
reziduale: Amestecul este clasificat 
ca fiind nepericulos în sensul Regu-
lamentului (CE) nr. 1272 / 2008 
[CLP].
Nu este permisă amestecarea pro-
dusului Dentosept Clean cu alţi 
agenţi de curăţare ţi dezinfectare.
Orice incident grav în legătură cu 
produsul va fi notificat producătorului 
?ţi autorităţii competente din statul 
membru respectiv.
Produs adecvat pentru copii înce-
pând cu vârsta de 2,5 ţ ani.
Recomandare privind 
siguran?a: Evitaţi contactul produ-
sului cu pielea ţi ochii. Păstraţi pro-
dusul departe de accesul copiilor. 
Nu ingeraţi produsul. Fiţa cu datele 
privind siguranţa produsului se poa-
te obţine la cerere.
Indicaţii privind eliminarea ca 
deţeu: Produsul este de unică folo-
sinţă; a nu se reutiliza.
Reziduurile produsului se vor elimi-
na ca deţeuri nepericuloase cu res-
pectarea Directivei privind deţeurile 
2008/98/CE precum ţi a prevederilor 
naţionale ţi regionale. A nu se ames-
teca cu alte deţeuri.
Ambalajele murdărite se vor goli 
complet ţi pot fi refolosite apoi prin 

Určený účel:  Dentosept® Clean 
slouží k zachování kvality vody pro 
ošetření a k dezinfekci vodních cest 
ve stomatologických soupravách fir-
my Dentsply Sirona.
Indikace:  Snížení růstu choro-
boplodných zárodků a redukce cho-
roboplodných zárodků ve vodě pro 
ošetření kontinuálním očkováním 
prostředku Dentosept Clean a dezin-
fekce vodních cest neředěným pro-
středkem Dentosept Clean po dobu 
minimálně 24 hodin
Složení:  1,41 % peroxidu vodíku, 
méně než 0,1 % stabilizátorů, cca 
98,5 % H2O.
Skladování a manipulace: Pou-
žití: 1% roztok; Dodržujte návod 
k použití stomatologických souprav 
firmy Dentsply Sirona.
Prostředek může používat pouze 
odborný zdravotnický personál
Doporučená skladovací teplota: 
5 °C - 50 °C.
Chraňte před slunečním zářením!
Účinnost:  Baktericidní (EN 13623, 
testovaný zárodek: Legionella pneu-
mophila) neředěný do 16 hodin
Konzervace (EuAB 5.1.3. Testované 
zárodky: Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans) 1% roztok do 
60 minut

Snášenlivost materiálů:  Nesná-
šenlivost materiálů není známa. 
Snášenlivost materiálů na dílech fir-
my Dentsply Sirona byla testována.
Informace o zbytkových 
rizicích: Směs není klasifikována 
jako nebezpečná ve smyslu nařízení 
(ES) č. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean nesmí být směšo-
ván s jinými čisticími a dezinfekčními 
prostředky.
Jakákoliv závažná nežádoucí přího-
da, ke které došlo v souvislosti s do-
tčeným prostředkem, musí být hlá-
šena výrobci a příslušnému orgánu 
členského státu.
Vhodné pro děti od 2 ½ let.
Bezpečnostní doporučení:  Za-
braňte kontaktu s kůží a očima. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Ne-
požívejte. Bezpečnostní list k dispo-
zici na vyžádání.
Pokyny pro likvidaci: Prostředek 
nepoužívejte opakovaně.
Zbytky prostředku se likvidují za do-
držení směrnice 2008/98/ES o odpa-
dech a národních a místních předpi-
sů jako neškodný odpad. Nesměšuj-
te s jiným odpadem.
Znečištěné obaly pokud možno vy-
prázdněte a poté je můžete předat k 
recyklaci.
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SK Návod na použitie SL Navodila za uporabo
Zamýšľané použitie: Dentosept® 
Clean sa používa na udržiavanie 
kvality vody na ošetrenie a na dezin-
fekciu ciest vody na ošetrenie v sto-
matologických jednotkách Dentsply 
Sirona.
Indikácia: Spomalenie rastu a re-
dukcia zárodkov vo vode na ošetre-
nie prostredníctvom nepretržitej ino-
kulácie prípravkom Dentosept Cle-
an, ako aj dezinfekcia ciest vody na 
ošetrenie nezriedeným prípravkom 
Dentosept Clean počas najmenej 
24 hodín
Zloženie: 1,41 % peroxidu vodíka, 
menej ako 0,1 % stabilizátorov, pri-
bližne 98,5 % H2O.
Skladovanie a manipulácia: Po-
užitie: 1 %-tný; Dodržiavajte návod 
na použitie stomatologických jedno-
tiek Dentsply Sirona.
Určený na použitie výlučne zdravot-
níckymi pracovníkmi
Odporúčaná teplota skladovania: 
5 °C – 50 °C.
Chráňte pred slnečným žiarením!
Účinnosť: Baktericíd (EN 13623, 
testovací zárodok: Legionella pneu-
mophila) nezriedený za 16 hodín
Konzervácia (EuAB 5.1.3. Testova-
cie zárodky: Pseudomonas aerugi-
nosa, Candida albicans) 1 %-tný za 
60 minút

Kompatibilita materiálov:  Nie sú 
známe žiadne nekompatibility. Kom-
patibilita materiálov testovaná na 
dieloch od spoločnosti Dentsply Si-
rona.
Informácie o zvyškových 
rizikách: Zmes nie je klasifikovaná 
ako nebezpečná podľa nariadenia 
(ES) č. 1272/2008 [CLP].
Dentosept Clean sa nesmie zmiešať 
s inými čistiacimi a dezinfekčnými 
prostriedkami.
Závažné udalosti, ktoré sa vyskytnú 
v súvislosti s výrobkom, sa musia 
nahlásiť výrobcovi a príslušnému or-
gánu členského štátu.
Vhodné pre deti od 2 ½ rokov.
Bezpečnostné odporúčanie: Za-
bráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Ne-
požívajte. Karta bezpečnostných 
údajov je k dispozícii na vyžiadanie.
Pokyny k zneškodneniu: Výro-
bok sa nesmie používať opakovane.
Zvyšky výrobku sa musia zneškod-
niť ako odpad, ktorý nie je klasifiko-
vaný ako nebezpečný, v súlade so 
smernicou 2008/98/ES o odpadoch 
a vnútroštátnymi a regionálnymi 
predpismi. Nemiešajte s iným odpa-
dom.
Kontaminované obaly by sa mali op-
timálne vyprázdniť a následne zre-
cyklovať.

Predviden namen:  Dentosept® 
Clean uporabljamo za ohranjanje 
kakovosti vode za zdravljenje in za 
razkuževanje vode za zdravljenje v 
zobozdravniških enotah za zdravlje-
nje, ki jih proizvaja Dentsply Sirona.
Indikacije: Zmanjševanje rasti in 
števila mikrobov v vodi za zdravlje-
nje z neprekinjenim dodajanjem 
sredstva Dentosept Clean kot tudi 
razkuževanje vode za zdravljenje z 
nerazredčenim sredstvom Dento-
sept Clean najmanj 24 ur
Sestava: 1,41 % vodikovega pe-
roksida, manj kot 0,1 % stabilizator-
jev, pribl. 98,5 % H2O.
Skladiščenje in ravnanje z 
izdelkom: Uporaba: 1-odstotno; 
Prosimo, da upoštevate navodila za 
uporabo zobozdravniške enote za 
zdravljenje, ki jo je izdelalo podjetje 
Dentsply Sirona.
Izdelek smejo uporabljati samo stro-
kovni zdravstveni delavci
Priporočena temperatura skladišče-
nja: 5 °C - 50 °C.
Zaščitite pred sončno svetlobo!
Delovanje: Baktericid (EN 13623, 
Test za: Legionella pneumophila) 
nerazredčen v 16 urah
Konzerviranje (EuAB 5.1.3. Test za: 
Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans) 1-odstoten v 60 miutah

Združljivost z materiali:  Nezdru-
žljivosti niso znane. Združljivost z 
materiali smo testirali na delih proi-
zvajalca Dentsply Sirona.
Informacije o ostalih 
nevarnostih: Zmes v smislu Ured-
be (ES) št. 1272/2008 [CLP] ni razvr-
ščena kot nevarna snov.
Sredstva Dentosept Clean ne smete 
mešati z drugimi čistili in razkužili.
O hujših zapletih v zvezi z izdelkom 
je treba obvestiti proizvajalca in pri-
stojni organ v državi članici.
Primerno za otroko od2 ½ leta 
starosti.
Varnostno priporočilo:  Preprečiti 
stik s kožo in z očmi. Hraniti zunaj 
dosega otrok. Ne zaužiti. Varnostni 
list je na voljo po naročilu.
Navodila za odlaganje med 
odpadke: Izdelka ne uporabite 
znova.
Ostanke izdelka kot nenevaren od-
padek odložite med odpadke v skla-
du z Direktivo o odpadkih 2008/98/
ES in z državnimi in regionalnimi 
predpisi. Ne mešati z drugimi odpad-
ki.
Umazano embalažo je treba opti-
malno sprazniti in jo nato poslati v 
predelavo.

KO 사용 설명서 
사용 목적 : Dentosept® 세척은 
처리수의 수질을 유지하고 Dentsply 
Sirona 사의 치과용 진료 장치의 
처리수 수관을 소독하는 데 
사용됩니다 .
적응증 : Dentosept Clean 을 계속 
투입함으로써 처리수 내의 미생물 
성장 억제 및 미생물 수 감소 , 그리고 
최소한 24 시간 이상 희석하지 않은 
Dentosept Clean 을 투입함으로써 
처리수 수관의 소독 .
성분 : 과산화 수소 1.41%, 안정제 
0.1% 미만 및 물 약 98.5%
보관 및 취급 : 사용: 1%의 함유량; 
Dentsply Sirona 사의 치과용 진료 
장치의 사용 설명서를 준수하십시오.
전문 의료인만이 사용
권장 보관 온도 : 5°C ~ 50°C.
햇빛으로부터 보호하십시오 .
작용 : 살균 작용 (EN 13623, 시험 
미생물 : Legionella pneumophila) 
희석하지 않은 상태로 16 시간 동안
보존 작용 (EuAB 5.1.3. 시험 미생물 : 
Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans) 1% 의 함류량으로 60 분 
동안

소재 적합성 : 비적합성은 
아직까지 알려져 있지 않습니다 . 
구성품의 소재 적합성은 Dentsply 
Sirona 사에서 검사필 .
잔여 위험에 대한 정보 : 혼합물은 
(EC) 규정 1272/2008번[CLP]에 따라 
위험 물질로 분류되지 않았습니다 .
Dentosept Clean 를 다른 세제 및 
소독제와 혼합해서는 안 됩니다 .
이 제품과 관련된 중대한 사건은 
제조사 및 EC 회원국의 관할 관청에 
보고해야 합니다 .
2 ½ 세 이상의 어린이에게 적합함 .
안전을 위한 권고 사항 : 피부 및 
눈 접촉을 피하십시오 . 아이들이 
접근할 수 없는 곳에 보관하십시오 . 
섭취하지 마십시오 . 요청에 따라 
안전 데이터시트 제공 .
폐기 지침 : 이 제품을 재사용하지 
마십시오 .
이 제품의 잔여물은 폐기물 지침 
2008/98/EC 와 국내 및 지역 규정을 
고려하며 위험하지 않은 폐기물로서 
폐기해야 합니다 . 다른 폐기물과 
혼합하지 마십시오 .
오염물을 제거하지 않은 포장은 
비우는 것이 가장 좋으며 , 그 후 이를 
재활용 센터로 보낼 수 있습니다 .

ZH 使用说明书 JA 取扱説明書
用途：: Dentosept® Clean 用于保
持治疗水的质量，并对 Dentsply 
Sirona 牙科治疗台水路进行消毒。
适应性：: 通过连续接种 Dentosept 
Clean 以及用未稀释的 Dentosept 
Clean 对治疗水路进行至少 24 小时
消毒，抑制治疗水中的细菌生长并减
少细菌。
成分：: 1.41% 的过氧化氢、少于 
0.1% 的稳定剂以及约 98.5% 的水。
储存和操作：: 使用：1% ；请遵
守 Dentsply Sirona 牙科治疗台的使
用说明书。
只能由医学专业人士使用该产品。
建议储存温度：5 C - 50 C。
防止阳光直射。
效果：: 杀菌 （EN 13623，测试细
菌：嗜肺军团菌）16 小时未稀释。
防腐 （EuAB 5.1.3. 测试细菌：绿脓
杆菌、白色念珠菌）1%，60 分钟。

材料兼容性：: 未发现不兼容。材
料兼容性测试在 Dentsply Sirona 部
件上进行。
关于残余风险的信息：: 根据 
1272/2008 [CLP] EC 指令，混合无
危险性。
Dentosept Clean 不能与其他清洁剂
和消毒剂混合。
须将与产品有关的严重事件报告给制
造商和成员国的主管部门。
适用于 2 岁以上儿童。
安全使用建议：: 避免皮肤和眼睛
接触。远离儿童。严禁口服。如另询
可提供安全数据表。
废弃处理提示：: 本产品严禁重复
使用。
必须按照废弃物指令 2008/98/EC 以
及国家和地区的规定，将产品残留物
作为非危险性废弃物进行处理。严禁
与其他废弃物混合。
以最佳方式清空污染包装后，其可被
回收利用。

用途：: Dentosept® Clean は、デ
ンツプライシロナ製歯科治療ユニッ
トにおける治療用水の水質維持およ
び治療用水路の滅菌に使用されま
す。
適応：: 治療用水に Dentosept 
Clean を継続的に添加し、未希釈の
Dentosept Clean で治療用水路を少
なくとも 24 時間滅菌することによ
る、治療用水中の細菌の増殖抑制お
よび低減
組成：: 1.41% の過酸化水素、
0.1% 未満の安定剤、約 98.5% の
水。
取り扱いおよび保管：: 使用方
法：1％、デンツプライシロナ歯科
治療ユニットの取扱説明書に記載さ
れた指示に従ってください。
本製品は、必ず医療訓練を受けた専
門スタッフが使用するようにしてく
ださい
推奨される保管温度：5 〜 50 °C。
直射日光に当てないこと。
効能：: 殺菌用途 (EN 13623、試験
細菌：レジオネラ・ニューモフィラ
)、希釈無しで 16 時間
保管用途 (EuAB 5.1.3. 試験細菌：
緑膿菌、カンジダ・アルビカン
ス）、濃度 1％で 60 分

材料適合性：: 不適合性は知られ
ていません。デンツプライシロナ製
の部品には材料適合性試験が行われ
ます。
残留リスクに関する情報：: 混
合物は、(EC) 規制 No.1272/2008 
[CLP] によれば危険であると分類さ
れていません。
Dentosept Clean を他の洗浄剤や消
毒剤と混合しないでください。
本製品に関連する重大なインシデン
トは、製造元および加盟国の管轄当
局に報告する必要があります。
2 歳以上のお子様に  適合。
安全勧告：: 皮膚や眼への接触を
避けること。お子様の手の届かない
ところに保管すること。服用しない
こと。安全データシートが必要な場
合は当社までお知らせください。
廃棄に関する注意事項：: 本製品
は再使用できません。
製品の残留物は、廃棄物指令 2008/
98/EC および各国および地域の規
制に従い、無害廃棄物として廃棄処
分してください。他の廃棄物と混合
しないでください。
汚染されたパッケージは、可能な限
り空にし、その後リサイクルしてく
ださい。


